
評価基準は、下記の項目について評価し、満点を100点とする。

 基礎資料

(提出書類)

A 10
B 7.5
C 5
D 2.5
E 0
A 20
B 15
C 10
D 5
E 0
A 20
B 15
C 10
D 5
E 0
A 20
B 15
C 10
D 5
E 0
A 30
B 22.5
C 15
D 11.25

E 0

 合計点数 /　100

5 装置見積額 価格は適切に提案されているか。 見積提案書見積価格

操作性・サポート
当院の施設状況に応じた設置及び装置の操作性、装置保守・サ
ポート体制、バージョンアップへの対応等の提案が具体的に行わ
れ、長期間にわたり性能を維持して使用できるか。

 提案書

2

提案項目

性能・能力
装置（X線発生装置、フラットパネルディテクタ等）の性能・能力等に
ついて、当院に有益な内容が十分に提案されているか。

 提案書

3 撮影・診断
画像撮影の特性、当院診療部門（整形外科、外科、泌尿器科、脳
神経外科）の画像診断及び施術への対応等について、当院に有
益な内容が十分に提案されているか。

 提案書

4

評価項目  評価分類  評価視点 区分 配点

1 全体評価
提案内容の的確

性

当院の状況、仕様書等を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案さ
れているか。
また、仕様書における必須項目以外の「望ましい項目」を満たすこ
とができているか。

提案書

手術用X線透視診断装置更新　技術評価点の評価基準表

評価区分

A：大変優れている

B：優れている

C：普通

D：あまり良くない

E：良くない


